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不揮発性固体試料のための
質量選別分光装置の開発�
（分子研・九大院理） 
井口佳哉、日野和之、西信之�
はじめに�
n  不揮発性固体試料の質量分析�→ 
真空中において気化、イオン化させることが必要 
レーザ蒸発法が有効  
n  Air-sensitiveな固体試料�→ 
大気に接触させることなく真空に導入することが必要 
液体ビーム法による導入が有効  
■  特殊な機能を持つナノサイズクラスターの設計開発�→ 
サイズを規定して各種測定を行うことが必要 
質量選別分光が有効 
�
これらの方法が可能な真空装置の開発が、ナノサイズクラスター
の研究を進める上で必要不可欠である�
不揮発性固体試料の質量選別分光を行うためには�
複数のイオン化法の適用の有効性�
Fe3(CO)12 電子衝撃イオン化�
Lewis and Johnson, Acc. Chem. Res.  1968, 1, 245	

Fe3(CO)12 多光子イオン化�
Leopold and Vaida, JACS  1983, 105, 6809	

電子衝撃法では親イオンを観測	

多光子イオン化法では金属骨格のみを観測�
Fe
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+ 	

複数のイオン化法の適用により、クラスターの全体構造（全体の質量）および部
分構造の両方が解明される可能性がある�
Fe3(CO)12の質量スペクトルを比較してみる�
本研究�
n  MALDI、電子衝撃、多光子の各イオン化法が適
用可能な不揮発性固体試料のための質量分析
装置を製作 
 
n  溶液中に生成する有機金属クラスターの、
MALDI法による質量分析を試みた�
実験装置の概要�
n  固体試料導入 
¨  溶液を液体ノズルにより直接導入。並進回転ドラム上に固定 
¨  又はチャンバー外でサンプルプレートに直接塗布、乾燥の後導入 
¨  金属表面に固定された試料をレーザにより脱離させる 
n  イオン化法 
¨  MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) 
¨  多光子イオン化法 
¨  電子衝撃法 
n  飛行時間型質量分析�
以下の機能をもつ真空装置を開発した�
実験装置図�
VG50
液体	

ノズル�
並進回転	

ドラム�
脱離用レーザ�
イ
オ
ン
�
電子銃ユニット�
イオン化用レーザ	

（紙面垂直）�
加速電極�
MSP	
 固体試料の溶解した溶液を液体ノズルを通して真空中に導入	

	

固体試料のみが並進回転ドラム上に
固定される	

（ドラムの位置に固定式のサンプル
プレートを装着することも可能）	

	

ドラムが1/4回転した地点でレーザ照
射�試料が表面より脱離	

	

気化した試料はMALDI、電子衝撃、
多光子イオン化のいずれかによりイ
オン化	

	

飛行時間型質量分析計により質量
選別される�
試料�
イオン化法�
3種類の方法で試料のイオン化が可能である�
MALDI	

(Matrix Assisted Laser 	

Desorption/Ionization)	

イ
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ン
�
液
体
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�
hνd	

hνdを吸収したマトリックス
分子からのエネルギー移
動による、表面脱離および
イオン化�
e–	

EI	

(Electron Impact	

Ionization)	

hνdで表面から脱離した
中性試料を電子衝撃
(e–) にてイオン化�
MPI	

(Multiphoton	

Ionization)	

hνi	

hνdで表面から脱離した
中性試料をhνiにて多光
子イオン化�
（試料溶液を塗布乾燥
させたプレートの使用
も可）�
試料�
可能になる質量選別分光測定�
■ 励起スペクトル	

l イオン化レーザの波長掃引による
MPIスペクトル	

■ 二重共鳴分光	

l 複数本のレーザの導入が容易	

l ホールバーニングスペクトル	

l 赤外ディップスペクトル	

■ 光解離スペクトル	

l ドリフト領域にて質量選別したイオン
を光解離	

l イオンの電子・振動スペクトルの観
測が可能	

■ 光電子分光�
不揮発性固体試料を真空中で気化できれば、以下のような質量選別分光測定が
可能である�
hν1	

hν2	

hν3	

hνd	

試料�
測定システム�
VG50	

VG50	

Nd:YAG	

MOPO	

MIRAGE	

YAG + DYE	
 INRAD	

1064, 532, 355 nm	

220	
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1800 nm	

710	
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840 nm	

1450	
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4000 nm	

Preamp	
 Digital Oscilloscope	
or	

Multichannel Scaler	
 PC	

DG535	
Pulse Switch	

GPIB	

550	
–	
700 nm	
 225	
–	
350 nm	

レーザシステム� TOFスペクトル観測系�
脱離用レーザ	

（主に355 nmを使用）�
分光測定用レーザ�
MALDI法について�
n  試料は多量のマトリックスと均一に混合された状態にある 
n  ここに紫外光レーザ（本研究では355 nm）を照射するとマトリック
スはこの光を吸収して熱エネルギーに変換 
�混合した試料の脱離・イオン化を行う�
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使用したマトリックスについて�
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OH	

HO	

2,5-Dihydroxybenzoic acid (DHB)	

C7H6O4 :154	
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C14H10O3 :226	
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測定手順�
■ 試料溶液	

l 1 g/l 程度の濃度の溶液を調製	

l 溶媒	

  使用するマトリックスと同じ溶媒を
使用	

■ マトリックス溶液	

l 10 g/l の濃度の溶液を調製	

l 溶媒	

  水/エタノール�9：1 (DHB)	

  テトラヒドロフラン (Dithranol)	

数十 µl	
 数十 µl	

マトリックス溶液� 試料溶液�
混合溶液�
塗布・乾燥�
装置へ導入�
（今回はドラムではなくサンプルプレートを使用）�
実際の測定結果について（1）�
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ポリエチレングリコール	

マトリックス：DHB	

[H ( OCH2CH2  )n ]+	

[H ( OCH2CH2  )n O]+	

■ ポリエチレングリコール
の質量スペクトルの観測
に成功した	

■ エチレングリコールユ
ニットの質量間隔(m/Z=44)
で分布する信号を完全に
分離して観測	

■ ポリマー中の切断箇所
の異なる、2種類のイオン
系列を観測した�
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実際の測定結果について（2）�
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Dithranolのみ�
Co4(CO)12のみ�
■ Co4(CO)12	

マトリックス：Dithranol	

■ 解離していない親イオンの観測
に成功	

■ サンプル存在下ではマトリックス
の信号はほとんど観測されず、サン
プルのみではイオンが観測されな
い	

	

マトリックスからサンプルへのエネ
ルギー移動、電荷移動が有効に作
用している�
金属カルボニル錯体の質量スペクトルの観測を試みる�
フェロセンオリゴマ �ー
液相中におけるフェロセンオリゴマーの生成とその各サイズごと
の分離を試みた�
Fe	

Fe	

n	
CO	

Fe	
OC	

CO
	

+	
 250 ˚C	
3 h.	
Fe	
 Fe	
CO	

CO
	

黄色液体� 赤紫色結晶� 黒色固体�
フェロセンオリゴマー�解析結果�
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■ HPLC	

反応によって生成したフェロセンオ
リゴマーの各サイズへの分離を試み
た�
■ 質量スペクトル	

HPLCによって分離された n = 1と考
えられる試料の質量スペクトルを観
測�
Matrix: Dithranol	

溶液中で生成したオリゴマーのサイズごとの分離とその質量スペ
クトルの観測に成功した。�
K+	

n = 1のみを観測�
370	

炭化コバルト�CoC2 
CoCl2  +  CaC2	
 CaCl2  +  CoC2↓	

アセトニトリル中�
200 ˚C  12 h.	

(CaC2 + 2H2O	
 Ca(OH)2 + C2H2↑)	

反応物を水洗して、CaCl2、CaC2を除去�
CoC2を100 ˚Cにて乾燥�
CoC2 質量スペクトル�
n  親イオン (CoC2+、m/Z=83)は観測
されず 
→ 高イオン化ポテンシャル、不溶の影響？ 
n  除去されているはずのカルシウム
が残留 
n  炭化水素 (C2H3+、C4H4+、C4H7+な
ど) を強く観測 
→ 副反応として、反応過程で生成するC2の水
素移動および重合反応が発生 10080604020
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マトリックス：	

Dithranol	

まとめ�
n  3種類のイオン化法が適用可能な、不揮発性固
体試料のための質量分析装置を製作した 
n  ポリエチレングリコールおよび金属カルボニル錯
体の質量スペクトルの測定を行った 
n  溶液中で生成したオリゴフェロセンをサイズ別に
分離し、その質量スペクトルの測定に成功した�
今後の課題�
n  溶液中に生成するナノサイズクラスターの質量分析法
の開発、およびその質量選別分光を行う 
n  1つの試料に対して複数のイオン化法を適用することに
よる、クラスター構造の決定 
n  測定可能質量領域の拡大 ( > 10 kDa)および高分解能
化 
加速電圧を上げる、リフレクトロンの装着など�
